
附二、33 种农药的 GC-MS/MS 检测方法参考 
1.1 仪器设备 

气相色谱-质谱联用仪（GC-MS/MS）：TQ8040(岛津公司)； 

1.2 仪器条件 

1.2.1 气相条件 

色谱柱：菲罗门 FBX-5MS  15 m × 0.25 mm × 0.25 μm(货号；M005-025-025-15)。 

实际应用中推荐标准用柱 FBX-5MS  30 m × 0.25 mm × 0.25 μm(货号；M005-025-025-30) 

或者 FBX-1701 MS  30m x 0.25mm x 0.25um(货号；M005-025-025-30) 

柱流量：1.00 mL/min； 

进样量：1μL； 

进样口温度：250 ℃； 

载气：高纯氦气； 

碰撞气：高纯氩气，纯度≥99.999%； 

升温程序：80 ℃，40℃/min 升至 250℃，20℃/min 升至 290℃，保持 3.75 min。 

1.2.2 质谱条件 

电离方式：EI； 

色谱-质谱接口温度：250 ℃； 

电离能量：70 eV； 

离子源温度：250 ℃； 

测定方式：多重反应监测（MRM）； 

实验结果： 
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定量结果
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